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脳震盪予防としての MG 材の主たる作用は衝撃吸収性であるので, 他の高分子材料, 例えば
シリコーンラバー(以下, シリコーン)なども使用されても良いように思われるが現在市場
には見られない. そこで本研究では各種市販液状シリコーンの中から MG 材として応用可能
なシリコーンを選択し, また汎用性の高い既存 MG 材 2 種類を使用して, 物理・機械的試験
を行い比較検討すると共に, 適合性, 吸水性について調査し, MG材としてのシリコーンの有
用性を調査した. 
 実験用シリコーン材は市販されているものの中から昭和 34年食品衛生法厚生省(現厚生労
働省)告示 370ならびに平成 24年食品衛生法厚労省告示 595に適合し, 哺乳瓶の乳首やマウ
スピースなどの原料となり得るもの 6 種類を選び(メーカー成型シート), 参考 MG 材として
既存 MG材で汎用性の高い EVA(エチレン酢酸ビニル)とポリオレフィンからそれぞれ 1種類を
選び(市販シート), 合計 8種類の材料を使用した. 
 物理・機械的試験は引張強度, 引張応力, 伸び(JIS K6251), 引裂き強度(JIS K6252), 硬
さ(JIS K6253)を, 衝撃吸収試験は自家製の鉄球落下衝撃試験機を使用して調査した. また，
粘稠度試験は日本薬局方, 粘度測定法 2・1・3に準拠した. 適合試験は選定したシリコーン
を用いて MGをロストワックス法で, 市販 MG材２種類についてはシート圧接法にてそれぞれ
実際に MGを製作して行った. 吸水試験は選定したシリコーンならびに市販 MG材 2種類を重
量測定法にて37℃溶液中に浸漬して, 1日後と14日後の吸水量(吸水率Wt%)を求め比較した. 
 実験で用いた 6 種類のシリコーンは既存 MG 材と比較すると引張強度, 引張応力, 硬さで
低い値を示す傾向にあったが, 引裂き強度はポリオレフィンと同等であり，衝撃吸収能はシ
リコーンが既存 MG 材よりも優れた値を示した. これらの物理・機械的試験の結果からさら
に 2 種類のシリコーンを選び, 粘稠度試験により MG 製作に利便性のある流動性を有するシ
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